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1   Napotki za uporabnike

1.1   Vodenje uporabnika

Predpogoj
Pred prvo uporabo izdelka si preberite ta navodila, da bi se izognili napačni uporabi
in poškodbam.

Navodilo
Upoštevajte navodilo za uporabo priprave vrste ESTETICA E80!

1.1.1   Simboli

Glejte razdelek Varnost/opozorilni simboli

Pomembne informacije za uporabnike in tehnike

Potrebno dejanje

1.1.2   Kratice

Krajša
oblika

Razlaga

GA Navodila za uporabo
PA Navodila za nego
MA Navodila za montažo
TA Navodila za tehnike
STK Varnostno-tehnični pregled
IEC International Electrotechnical Commission (Mednarodni elektrotehnični

odbor)
RA Navodila za popravilo
EMV Elektromagnetna združljivost
ZEG Naprava za odstranjevanje zobnega kamna
IR Infrardeče
IrDA Infrared Data Association

1.1.3   Ciljna skupina

Ta dokument je naslovljen na zobozdravnike in zobotehnično osebje.
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2   Metode priprave v skladu s standardom DIN EN ISO 17664

2.1   Navodila

Priprava je načeloma sestavljena iz naslednjih korakov:
▪ Čiščenje in razkuževanje, kar lahko opravite ročno ali strojno.
▪ Sterilizacija.

Glejte tudi: RKI smernice: preprečevanje okužb v zobozdravstvu - higienske zahte‐
ve

Navodilo
Metode za pripravo instrumentov in motorjev boste našli v ločenih navodilih za
uporabo, ki so priložena tem instrumentom oz. motorjem.

PREVIDNO

Razvoj klic.
Okužbe.
▶ Pred začetkom dela izperite vsa odjemna mesta za vodo brez instrumentov.
▶ Pred prvo uporabo in po daljšem obdobju mirovanja (konec tedna, prazniki,

dopust itd.) pnevmatske in vodne vodnike izperite oz. izpihajte.
▶ Opravite intenzivno sterilizacijo.
▶ Večkrat vklopite polnilnik kozarca za izpiranje ust.

2.2   Priprava površine enote za zdravljenje

2.2.1   Priprava

Stol namestite v položaj za čiščenje in razkuževanje površine

▶ Naslonjalo za hrbet namestite navpično in stol premaknite navzgor.

Glejte tudi: Navodila za uporabo ESTETICA E80

▶ Vzdolžni pomik nastavite v sredinsko lego.
Glejte tudi: Navodila za uporabo ESTETICA E80
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▶ Večfunkcijski nožni upravljalnik obesite v predviden položaj.

Izklopite napravo.

▶ Izklopite glavno stikalo naprave.

2.2.2   Čiščenje in razkuževanje površin

PREVIDNO

Tekstil, ki pušča barvo
Tekstil, ki pušča barvo, se lahko trajno in nepopravljivo razbarva.
▶ Razbarvana mesta nemudoma očistite z vodo in milom in tako preprečite trajno

razbarvanje.
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PREVIDNO

Poškodbe radijskega večfunkcijskega nožnega upravljalnika pri čiščenju.
Poškodbe izdelka
▶ Radijskega večfunkcijskega nožnega upravljalnika pri čiščenju ne smete po‐

staviti v vodo ali izpirati pod tekočo vodo!
▶ Pri brisanju z vlažno krpo se ne dotikajte kontaktov polnilne doze.
▶ Samo obrišite, ne pršite!

PREVIDNO

Poškodbe izdelka zaradi nepravilnega čiščenja
Motnje delovanja, grde površine, nevarnosti okužb osebja in bolnikov.
▶ Čistilno sredstvo uporabljajte v skladu z navodili proizvajalca!

PREVIDNO

Poškodbe izdelka zaradi nepravilnega razkuževanja
Motnje delovanja.
▶ Razkuževalno sredstvo uporabljajte v skladu z navodili proizvajalca!
▶ Izvajajte le razkuževanje s krpo!
▶ Izdelek oz. sestavne dele izdelka ne potapljajte v tekočine!

Navodilo
Ne uporabljajte topil ali agresivnih kemikalij!

PREVIDNO

Razkuževanje s pršenjem
Razkužilo prodre v razpoke in razje lak.
▶ Ne razkužujte s pršenjem.
▶ Razkužujte le z brisanjem s krpo.
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Dovoljena razkužila
▪ Mikrozid Liquid (Firma Schülke & Mayr)
▪ FD 322 (Dürr)
▪ Incidin Liquid (Ecolab)

▶ Razkuževalna sredstva uporabljajte v skladu z navodili proizvajalca.

Glejte tudi: Varnostni podatkovni list razkuževalnih sredstev

▶ Vse površine obrišite z mehko krpo in z dopustnim razkužilom.

2.3   Priprava elementa za zdravnika

2.3.1   Priprava ročaja in odlagalne blazinice (T miza)

Navodilo
Bel standardni ročaj (Mat. št. 1.001.4472) T mize lahko površinsko razkužujete do
temperature 95 °C.
Sivi ročaj (možna sterilizacija) (Mat. št. 1.002.4489) T mize lahko sterilizirate do
temperature 135 °C (glejte simbol na ročaju).

Čiščenje ročaja in odlagalne blazinice (T miza)

▶ Pritisnite gumb in izvlecite ročaj.

▶ Ročaj očistite pod tekočo vodo.

▶ Odlagalno mizo očistite pod tekočo vodo.

Razkuževanje ročaja in odlagalne blazinice (T miza)

Glejte tudi: 2.2.2 Čiščenje in razkuževanje površin, stran 4

KaVo priporoča toplotno razkuževanje po ISO 15883-1 npr.
- Miele G 7781 / G 7881

▶ Bel ali siv ročaj površinsko razkužite z brisanjem pri 95 °C.

Glejte tudi: Navodilo za uporabo ročnikov

▶ Odlagalno blazinico toplotno razkužite pri 95 °C.

Sterilizacija ročaja in odlagalne blazinice (T miza)

Navodilo
Belega standardnega ročaja ni mogoče sterilizirati.
Sivi ročaj (možna sterilizacija) (Mat. št. 1.002.4489) T mize lahko sterilizirate do
temperature 135 °C (glejte simbol na ročaju).
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Sivi ročaj (Mat. št. 1.002.4489) in odlagalna blazinica sta temperaturno obstojna do
maks. 138 °C.
KaVo priporoča sterilizacijo v parnem sterilizatorju (avtoklav) po EN 13060 / ISO
17665-1 npr.
- STERIclave B 2200/ 2200P podjetja KaVo
- Citomat/ K-serija podjetja Getinge
 

Glejte tudi: Navodilo za uporabo ročnikov

▶ Sterilizirajte odlagalno blazinico in sivi ročaj (Mat. št. 1.002.4489) T mize (glejte
simbol na ročaju).
Avtoklavi s trojnim predvakuumom, min. 4 minute pri 134 ℃ ±1
Avtoklavi z gravitacijskim postopkom, min. 10 minut pri 134 ℃ ±1
Avtoklavi z gravitacijskim postopkom, min. 90 minut pri 121 ℃ ±1
Področje uporabe je glede na izdelovalčeva navodila za uporabo.

2.3.2   Priprava ročaja (Cart)

Čiščenje ročaja (Cart)

▶ Pritisnite gumba na desni in levi strani ročaja in ga izvlecite v smeri naprej.

▶ Ročaj (Mat. št. 1.004.5418) očistite pod tekočo vodo.

Razkuževanje ročaja

Glejte tudi: 2.2.2 Čiščenje in razkuževanje površin, stran 4

Sterilizacija ročaja

Navodilo
Ročaja ni mogoče sterilizirati.

2.3.3   Priprava nosilca instrumentov

Čiščenje nosilca instrumentov

Navodilo
Nosilec instrumentov (Mat. št. 1.004.4838) lahko snamete, kar olajša čiščenje.
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▶ Zaskočna nastavka enakomerno povlecite navzven in previdno snemite nosilec
instrumentov.

▶ Nosilec instrumentov očistite pod tekočo vodo.

Razkuževanje nosilca instrumentov

PREVIDNO

Nosilec instrumentov toplotno razkužite ali sterilizirajte.
Poškodbe nosilca instrumentov.
▶ Nosilca instrumentov ne razkužite toplotno oziroma ga ne sterilizirajte.

Glejte tudi: 2.2.2 Čiščenje in razkuževanje površin, stran 4

Sterilizacija nosilca instrumentov

PREVIDNO

Nosilec instrumentov toplotno razkužite ali sterilizirajte.
Poškodbe nosilca instrumentov.
▶ Nosilca instrumentov ne razkužite toplotno oziroma ga ne sterilizirajte.
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2.4   Priprava elementa za asistenco

2.4.1   Priprava nosilca instrumentov

Priprava nosilca instrumentov na elementu za asistenco je enaka pripravi nosilca
instrumentov na zdravnikovem elementu.

Glejte tudi: 2.3.3 Priprava nosilca instrumentov, stran 7

2.4.2   Priprava priprave Aquamat

Čiščenje in razkuževanje priprave Aquamat

▶ Manšeto (Mat. št. 1.004.5974) dnevno površinsko razkužite z brisanjem.

2.4.3   Priprava odsesovalnega sistema (z Aquamatom)

Navodilo
Po uporabite morate vedno očistiti sesalne cevi in jih dnevno razkuževati.

Uporaba Aquamata omogoča tri možnosti:
1. Ročno notranje čiščenje.
2. Samodejno notranje čiščenje (funkcija Hydroclean).
3. Samodejno notranje razkuževanje (Tubewashing z Dekamat postopkom).

Čiščenje odsesovalnega sistema (z Aquamatom)

Ročno notranje čiščenje

Za ročno notranje čiščenje sesalno cev podržite na mestu s pipo. Sesalna cev, odtok
in ločilni sistem se izperejo. Pri tem se voda iz Aquamata skozi mesto s pipo sesa
skozi sesalni ročnik do ločilnega sistema.

▶ Vse sesalne cevi eno za drugo podržite na mestu s pipo tako, da se okoliški zrak
ne posesa.

Podtlak zagotavlja samodejno doziranje količine vode. Po zaključku postopka
(pribl. 3 sekunde) se zasliši zvočni signal.
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▶ Cev počasi zvrnite vstran in jo tako snemite ter je obesite na element za asi‐
stenco.

Samodejno notranje čiščenje (Hydroclean) z Memodentom

Pri funkciji Hydroclean ostajajo sesalne cevi obešene v odlagalnem delu. Odtočni
in ločilni sistem se samodejno izpereta (omejeno izpiranje). Pri tem se voda iz Aqu‐
amata sesa skozi filtrsko ohišje do ločilnega sistema. Izpiranje korita za izpiranje
ust se izmenično vklaplja in izklaplja.

Predpogoj
Sesalne cevi ostajajo obešene v odlagalnem delu.

▶ Pritisnite gumb za "Hydroclean".

Hydroclean se nahaja v pripravljalnem koraku.

▶ Tipko za "Hydroclean" pritisnite ponovno.

Hydroclean funkcija se požene.
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Če je postopek Hydroclean končan, se na zaslonu pojavi napis "ready".

S tipko za „Hydroclean“ lahko ta postopek kadarkoli prekinete.

Samodejno notranje čiščenje (Hydroclean)

Pri funkciji Hydroclean ostajajo sesalne cevi obešene v odlagalnem delu. Odtočni
in ločilni sistem se samodejno izpereta (omejeno izpiranje). Pri tem se voda iz Aqu‐
amata sesa skozi filtrsko ohišje do ločilnega sistema. Izpiranje korita za izpiranje
ust se izmenično vklaplja in izklaplja.

Predpogoj
Sesalne cevi ostajajo obešene v odlagalnem delu.

▶ Pritisnite gumb "Hydroclean"

Hydroclean se nahaja v pripravljalnem koraku. Zgornja prikazna dioda v tipki
hitro utripa.

▶ Tipko "Hydroclean" ponovno pritisnite.

Hydroclean funkcija se požene.

Potek je zaključen, ko zgornja prikazna dioda ugasne.

S tipko „Hydroclean“ lahko ta postopek kadarkoli prekinete.

Razkuževanje odsesovalnega sistema (z Aquamatom)

Samodejno notranje razkuževanje (Tubewashing) z Memodentom

Za funkcijo „Tubewashing s postopkom Dekamat“ sesalne cevi nataknite na nasta‐
vek za čiščenje cevi brez priključnih delov. Odsesovalne cevi, odtočni in ločilni si‐
stem se samodejno izperejo. Pri tem se voda iz Aquamata skozi mesto s pipo sesa
skozi sesalni ročnik do ločilnega sistema. Poleg tega se iz Dekamata dozira DE‐
KASEPTOL Gel za razkuževanje. Izpiranje korita za izpiranje ust se izmenično
vklaplja in izklaplja.

Navodilo
Ob vsakem postopku Tubewashing se Dekaseptol črpa v korito za izpiranje ust.
Po zaključku postopka Tubewashing s krtačo razporedite Dekaseptol in očistite
korito.
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Če je na zaslonu prikazano „Dekasep. posoda“, je treba uporabiti posodo DEKA‐
SEPTOL gel.

▶ Nastavek za čiščenje cevi (Mat. št. 0.763.8021) nataknite na mesto s na Aqua‐
matu.

▶ Pritisnite gumb za "Hydroclean".

Hydroclean se nahaja v pripravljalnem koraku.
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▶ Sesalne cevi brez priključnih delov nataknite na nastavek za čiščenje cevi.

▶ Pritisnite gumb za "Hydroclean".

Postopek Dekamat se požene.

▶ Iztekajoči Dekaseptol s ščetko razporedite v koritu za izpiranje ust.

Če je postopek Dekamat končan, se na zaslonu pojavi napis „Dekamat kor. 3 ready“.

▶ Iz nastavka za čiščenje cevi snemite sesalne cevi in jih odložite.
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Postopek Dekamat je zaključen.

S tipko za „Hydroclean“ lahko ta postopek kadarkoli prekinete.

Samodejno notranje razkuževanje (Tubewashing)

Za funkcijo „Tubewashing s postopkom Dekamat“ sesalne cevi nataknite na nasta‐
vek za čiščenje cevi brez priključnih delov. Odsesovalne cevi, odtočni in ločilni si‐
stem se samodejno izperejo. Pri tem se voda iz Aquamata skozi mesto s pipo sesa
skozi sesalni ročnik do ločilnega sistema. Poleg tega se iz Dekamata dozira DE‐
KASEPTOL Gel za razkuževanje. Izpiranje korita za izpiranje ust se izmenično
vklaplja in izklaplja.

Navodilo
Ob vsakem postopku Tubewashing se Dekaseptol črpa v korito za izpiranje ust.
Po zaključku postopka Tubewashing s krtačo razporedite Dekaseptol in očistite
korito.

DEKASEPTOL gel se samodejno posesa. Če je posoda za DEKASEPTOL gel
prazna, obe prikazni diodi v tipki "Hydroclean" svetita.

Če obe prikazni diodi v tipki „Hydroclean“ utripata, morate vstaviti posodo za DE‐
KASEPTOL gel.

▶ Nastavek za čiščenje cevi (Mat. št. 0.763.8021) nataknite na mesto s na Aqua‐
matu.

▶ Pritisnite gumb "Hydroclean".
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Hydroclean se nahaja v pripravljalnem koraku. Zgornja prikazna dioda v tipki
hitro utripa.

▶ Sesalne cevi nataknite na priključne dele na nastavek za čiščenje cevi.

▶ Pritisnite gumb "Hydroclean".

Postopek Dekamat se požene.
▶ Iztekajoči Dekaseptol s ščetko razporedite v koritu za izpiranje ust.

Potek je zaključen, ko zgornja prikazna dioda sveti.

▶ Iz nastavka za čiščenje cevi snemite cevi in jih odložite.

Postopek Dekamat je zaključen. Obe svetilni diodi tipke „Hydroclean“ ne svetita.

S tipko „Hydroclean“ lahko ta postopek kadarkoli prekinete.

Zunanje čiščenje in razkuževanje sesalnih cevi

2.4.4   Priprava priključnega dela in sesalne cevi

Navodilo
Priključne dele čistite in pripravljajte dnevno ali po potrebi.
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Čiščenje priključnega dela in sesalne cevi

▶ Snemite in razstavite priključni del, če je sestavljen iz več delov.
▶ Priključni del pod tekočo hladno pitno vodo znotraj in zunaj očistite s ščetko. Deli

naj bodo po tem čiščenju vizualno čisti.

Ročno razkuževanje priključnega dela in sesalne cevi

▶ Razstavljene dele položite v kopel v skladu s predpisi proizvajalca (razkuževalna
raztopina).

▶ Dele osušite z vpojno krpo.

Samodejno razkuževanje priključnega dela in sesalne cevi

▶ Razstavljene dele operite v toplotnem razkuževalniku, npr. Miele G 7881, do 95
°C.

Sterilizacija priključnega dela in sesalne cevi

Navodilo
Priključnega dela sesalne cevi ni mogoče sterilizirati.

Navodilo
Sesalne kanile sterilizirajte po napotkih proizvajalca.

2.4.5   Priprava ločilnika amalgama

Po izbiti lahko uporabite ločilnike amalgama „Dürr“, „Metasys“ ali „Komplet za zu‐
nanje odsesovanje za priklop na centralni ločilnik amalgama“ ali „Separacijski kom‐
plet“.

Optimalna nega za sistem ločilnikov amalgama je zagotovljena s pravilno in redno
uporabo funkcije Hydroclean in nego sesalnih cevi in korita za izpiranje ust.

Glejte tudi: 2.4.3 Priprava odsesovalnega sistema (z Aquamatom), stran 9

Glejte tudi: 2.4.2 Priprava priprave Aquamat, stran 9

Navodilo
Upoštevajte navodila za uporabo ločilnika amalgama.
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2.5   Priprava pacientovega dela

2.5.1   Priprava kozarca za izpiranje ust

Čiščenje kozarca za izpiranje ust

▶ Po proizvajalčevih navodilih pomijte v pomivalnem stroju ali ročno.

Razkuževanje kozarca za izpiranje ust

▶ Po proizvajalčevih navodilih razkužite v toplotnem razkuževalniku.

Sterilizacija kozarca za izpiranje ust

▶ Sterilizirajte po proizvajalčevih navodilih.

2.5.2   Priprava podlage za kozarec za izpiranje ust in polnilnika za ta
kozarec

Čiščenje podlage za kozarec za izpiranje ust in polnilnika za ta koza‐
rec

Navodilo
Pri sestavljanju se prepričajte, da je O-obroč vgrajen na polnilniku za kozarec za
izpiranje ust.

Navodilo
O-obroč (Mat. št. 0.200.6128) preverite glede poškodb in ga po potrebi zamenjajte
ter tako preprečite poškodbe zaradi vode ali oksidacije.

▶ Polnilnik kozarca za izpiranje ust ① (Mat. št. 0.764.8541) izvlecite v smeri na‐
vzgor.

▶ Snemite podlago kozarca za izpiranje ust ② (Mat. št. 1.004.7320).

▶ Podlago kozarca za izpiranje ust in polnilnik tega kozarca očistite pod tekočo
vodo.
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▶ O-obroče namažite s silikonskim mazivom (Mat. št. 1.000.6403).

Razkuževanje podlage za kozarec za izpiranje ust in polnilnika za ta
kozarec

Glejte tudi: 2.2.2 Čiščenje in razkuževanje površin, stran 4

Sterilizacija podlage za kozarec za izpiranje ust in polnilnika za ta ko‐
zarec

Navodilo
Podlage za kozarec za izpiranje ust in polnilnika za ta kozarec ni mogoče sterilizi‐
rati.

2.5.3   Priprava korita za izpiranje ust

Navodilo
Korito za izpiranje ust očistite večkrat dnevno.

Navodilo
Po potrebi korito za izpiranje ust iz porcelana toplotno razkužite.

Čiščenje korita za izpiranje ust

Navodilo
Ne smete uporabljati čistil z vsebovanimi kislinami, peskom ali penili.

▶ Za čiščenje obrnite to korito v levo in ga snemite.
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Razkuževanje korita za izpiranje ust

Navodilo
Steklenega korita za izpiranje ust ni mogoče toplotno razkužiti.
Korita za izpiranje ust iz porcelana je mogoče toplotno razkuževati do 95 °C.

KaVo priporoča toplotno razkuževanje po ISO 15883-1 npr.
- Miele G 7781 / G 7881

▶ Za toplotno razkuževanje obrnite to korito v levo in ga snemite.

▶ Korito za izpiranje ust iz porcelana razkužite v toplotnem razkuževalniku 10 min
pri temperaturi 93 °C (celoten cikel pribl. 20 min).

2.6   Priprava instrumentov

2.6.1   Čiščenje in razkuževanje površin

Dovoljena razkužila
▪ Mikrozid Liquid (Firma Schülke & Mayr)
▪ FD 322 (Dürr)
▪ Incidin Liquid (Ecolab)

▶ Cevi in sklopke površinsko razkužite z brisanjem.

Navodilo
Cevi za instrumente ne razkužujte s pršenjem!

2.6.2   Program izpiranja in intenzivno uničevanje klic pri notranjem
čiščenju

Navodilo
Upoštevajte navodila za uporabo instrumentov
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Z intenzivnim uničevanjem klic pri daljših obdobjih mirovanja boste preprečili na‐
stanek alg in biofilma (povečana koncentracija Oxygenala za 0,2 %).

Priprava

▶ Nastavek za uničevanje klic namestite na korito za izpiranje ust oz. v stekleno
posodo (odvisno od izvedbe).

Namestitev instrumentov na nastavek za uničevanje klic

▶ Tri- oziroma večfunkcijske ročnike brez kanil vstavite v vpenjalne elemente na‐
stavka za uničevanje klic. Pri tem mora biti gumb „W“ (voda) na tri- ali večfunk‐
cijskih ročnikih pritisnjen in zrak ne sme uhajati.

▶ Cevi za instrumente elementov za zdravnika in asistenco namestite na predvi‐
dena mesta nastavka za uničevanje klic.

Navodilo
Vsa regulacijska mesta na motorju, ZEG in Multiflex sklopkah morajo biti odprta.

COMFORTbase 404L namestite na nastavek za uničevanje klic

Navodilo
Za COMFORTbase 404L je na voljo pritrdilni adapter (Mat. št. 1.005.6892) za na‐
stavek za uničevanje klic.

▶ Za intenzivno sterilizacijo pritrdilni adapter potisnite v eno izmed štirih gumijastih
nastavkov sterilizacijskega nastavka.

▶ COMFORTbase 404L vstavitev v pritrdilni adapter.
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Samodejno notranje čiščenje z Memodentom (program izpiranja)

▶ Na kratko pritisnite gumb za „intenzivno uničevanje klic“.

▶ Pritisnite gumb „zmanjšanje vrednosti“ ali „povečanje vrednosti“ in tako izberite
program izpiranja 01 „prep.program 01“ ali program izpiranja 02 „prep.program
02“.

Standardna vrednost za program izpiranja 01 znaša 0:20 minut na instrument.
Standardna vrednost za program izpiranja 02 znaša 2:00 minut na instrument.

▶ Pritisnite nožni pedal za prikaz časa za izpiranje cevi za instrumente in tri- ali
večfunkcijskega ročnika.

S tipkama „Zmanjšanje vrednosti“ in „Povečanje vrednosti“ je mogoče čas nastaviti
od 0:00 do 4:00 minut.

Program za izpiranje poteka v štirih korakih. Koraki so prikazani v smeri nazaj. Pri
programu za izpiranje 01 se potek začne s korakom 2 in pri programu za izpiranje
02 se potek začne s korakom 4.

Korak Opis
4.0 Dovod sveže vode

60 sekund
3.0 Izpiranje kozarca za izpiranje ust

20 sekund
2.0 Izpiranje instrumentov

nastavljivo trajanje izpiranja programov za izpiranje 01 ali 02
1.0 Izpiranje več- in trifunkcijskega ročnika

nastavljivo trajanje izpiranja programov za izpiranje 01 ali 02
0.1 Čakalni položaj za odlaganje instrumentov

Navodilo
V čakalnem položaju je mogoče program za izpiranje zagnati takoj oziroma šele
naslednje jutro.

▶ Za takojšnji zagon poteka pritisnite gumb "uničevanje klic".

Izbrani program za izpiranje se začne.
ali
▶ Izključite napravo in jo znova vključite naslednje jutro.

Potek se požene samodejno. Trajanja izpiranja se ravna po programu za izpi‐
ranje 02.
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Navodilo
Če naprave ves dan niste uporabljali (to pomeni, da niste odlagali instrumentov),
se program za izpiranje naslednje jutro samodejno zažene.

S tipko za „Intenzivno uničevanje klic“ lahko program za izpiranje kadarkoli preki‐
nete.
Če napravo izključite in jo nato znova vključite, se program za izpiranje prekine.

Intenzivno uničevanje klic z Memodentom

Intenzivno uničevanje klic je nujno ob prvi uporabi ali po določenem času mirovanja
(konec tedna, prazniki, dopust, itd.).
Nujnost postopka intenzivnega uničevanja klic je prikazana na zaslonu. Nad sim‐
bolom za uničevanje klic se pojavi poln krogec.

1 2

Če se na zaslonu pojavi „Oxygenal prazno“, je treba zamenjati posodo za Oxygenal.

Navodilo
Med intenzivnim uničevanjem klic uporaba odsesovanja ni mogoča.

Navodilo
Če se med intenzivnim uničevanjem klic pojavi motnja na ločilniku amalgama, se
celoten postopek prekine.

▶ Tipko za „Intenzivno sterilizacijo“ držite pritisnjeno dalj kot 4 sekunde.
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Prikaz na zaslonu se preklopi v meni za intenzivno sterilizacijo.

▶ Pritisnite gumb za „intenzivno uničevanje klic“.

Postopek za intenzivno uničevanje klic se začne in poteka v več korakih. Na
zaslonu je mogoče spremljati potek. Bistveni koraki so opisani v nadaljevanju.

Stop‐
nja

Opis

7.6
7.5
7.4

Na zaslonu se pojavi „Cikel vodnega bloka“. Vodni blok je napolnjen z
zmesjo vode in Oxygenala. To traja določen čas.

7.0 Sterilizacija, tri- in več funkcijski ročnik in korito za izpiranje ust
60 sekund

6.0 Sterilizacija instrumentov
Po 30 sekund

5.0 Sterilizacija kozarca za izpiranje ust
40 sekund

4.6
4.5

Na zaslonu se pojavi „Dekamat cikel“
Sesalne cevi in posoda se izperejo z Dekaseptolom
Izvede se Tubewashing z Dekamat potekom.

4.0 Čas izpostavljanja (zvočni signal, možen izklop)
30 minut

3.7 Ločilnik amalgama
20 sekund

3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1

Na zaslonu se pojavi „Cikel vodnega bloka“. Vodni blok se popolnoma
izprazni in napolni z majhno količino Oxygenala.

3.0 Izpiranje kozarca za izpiranje ust
40 sekund

2.0 Izpiranje instrumentov
po 30 sekund

1 Izpiranje več- in trifunkcijskega ročnika
30 sekund

0.1 Čakalni položaj za odlaganje instrumentov

Intenzivna sterilizacija je končana, če se na zaslonu pojavi „0.1 Končano“.
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▶ Znova odložite vse instrumente in snemite držalno pripravo.

Navodilo
Po zaključku intenzivnega uničevanja klic se v koritu za izpiranje ust še vedno
nahaja Dekaseptol. S krtačo porazdelite Dekaseptol in očistite to korito.

Prekinitev intenzivnega uničevanja klic v času izpostavljanja

Intenzivno sterilizacijo je mogoče v programskem koraku 4 prekiniti (čas izpostav‐
ljanja, v katerem se mikroorganizmi pobijejo zaradi povišane koncentracije Oxyge‐
nala), kar pomeni, da nikomur ni treba ostati ob napravi do izteka celotnega poteka
tega postopka (npr. ob zadnjem delovnem dnevu pred koncem tedna ali pred praz‐
nikom).

▶ Ko se intenzivna sterilizacija nahaja v programskem koraku 4, izključite napravo
(zasliši se 4 sekunde trajajoči zvočni signal).

Pri vklopu po poteku časa izpostavljanja 30 minut, se nemudoma izvedejo preostali
programski koraki.
Če se naprava pred potekom 30 minut ponovno vključi, najprej v celoti preteče čas
izpostavljanja, še preden se izvedejo preostali koraki programa za intenzivno ste‐
rilizacijo.

Prekinitev intenzivnega uničevanja klic

Ta funkcija je nujna tedaj, ko se je že zagnani postopek intenzivnega uničevanja
klic že začel in je uporaba enote za zdravljenje nujno potrebna), npr.: pri primerih v
sili, na klinikah, itd.).

Navodilo
Po prekinitvi intenzivne sterilizacije se koncentracija Oxygenala poveča. Zaradi te‐
ga je treba samodejni postopek izpiranja obvezno izpeljati (pribl. 6 minut).

▶ Hkrati pritisnite tipko za „Intenzivno uničevanje klic“ in tipko „Hydroclean“ in ju
držite pritisnjeni.

▶ Hkrati pritisnite nožni pedal na večfunkcijskem nožnem upravljalniku.

Intenzivno uničevanje klic se v celoti izključi.

▶ Obvezno naj se samodejno izpere. Pri tem zaženite program za izpiranje.

Glejte tudi: Samodejno notranje čiščenje z Memodentom (program izpiranja), stran
21
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Preskočite fazo učinkovanja.

Predpogoj
Intenzivno uničevanje klic poteka v 4. koraku.

▶ Hkrati pritisnite tipko „Intenzivno uničevanje klic“ in tipko „Hydrocolloid“ ter ju
držite pritisnjeni.

▶ Hkrati pritisnite nožni pedal na večfunkcijskem nožnem upravljalniku.

Postopek intenzivnega uničevanja klic se vklopi v koraku 3.6 in program izpiranja
steče.

Samodejno notranje čiščenje (program izpiranja)

▶ Na kratko pritisnite gumb „intenzivno uničevanje klic“.

S tipkama „Zmanjšanje vrednosti“ in „Povečanje vrednosti“ je mogoče čas nastaviti
od 0:00 do 8:30 minut.

Program za izpiranje poteka v štirih korakih. Pri programu za izpiranje 01 se potek
začne v koraku 2 in pri programu za izpiranje 02 se potek začne v koraku 4.

Korak Opis
4.0 Dovod sveže vode

60 sekund
3.0 Izpiranje kozarca za izpiranje ust

20 sekund
2.0 Izpiranje instrumentov

Nastavljivo trajanje izpiranja, standardna nastavitev: vsakih 60 sekund
nastavljivo trajanje izpiranja programov za izpiranje 01 ali 02

1.0 Izpiranje več- in trifunkcijskega ročnika
nastavljivo trajanje izpiranja programov za izpiranje 01 ali 02

0.1 Čakalni položaj za odlaganje instrumentov

Navodilo
Program za izpiranje lahko zaženete takoj ali šele naslednje jutro.

▶ Za takojšnji zagon poteka pritisnite gumb "intenzivno uničevanje klic".

Izbrani program za izpiranje se začne.
ali
▶ Izključite napravo in jo znova vključite naslednje jutro.

 

 

 

 

 

 
 

Navodila za nego ESTETICA E80
2 Metode priprave v skladu s standardom DIN EN ISO 17664 | 2.6 Priprava instrumentov

25/38



Potek se požene samodejno. Trajanja izpiranja se ravna po programu za izpi‐
ranje 02.

Navodilo
Če naprave ves dan niste uporabljali (niste odlagali instrumentov), se program za
izpiranje naslednje jutro samodejno zažene.

S tipko „Intenzivno uničevanje klic“ lahko program za izpiranje kadarkoli prekinete.
Če napravo izključite in nato znova vključite, se program za izpiranje prekine.

Intenzivna sterilizacija

Intenzivno uničevanje klic je nujno ob prvi uporabi ali po določenem času mirovanja
(konec tedna, prazniki, dopust, itd.).
Ta zahteva se samodejno prikaže na zgornji prikazni diodi „Intenzivno uničevanje
klic“.
Če zaslišite zvočni signal v 10-sekundnem ritmu in spodnja prikazna dioda gumba
za „Intenzivno uničevanje klic“, utripa, morate zamenjati posodo za Oxygenal.

Navodilo
Med intenzivnim uničevanjem klic uporaba odsesovanja ni mogoča.

Navodilo
Če se med intenzivnim uničevanjem klic pojavi motnja na ločilniku amalgama, se
celoten postopek prekine. Spodnja prikazna dioda v gumbu „Hydroclean“ utripa.

▶ Pritisnite tipko „Intenzivna sterilizacija“, dokler se ne zaslišita zvočni signal in
zgornja svetilna dioda utripa. Prikaz na zaslonu se preklopi v meni za intenzivno
sterilizacijo.

▶ Pritisnite gumb „Intenzivno uničevanje klic“.

Postopek za intenzivno uničevanje klic se začne in poteka v več stopnjah. Na
zaslonu je mogoče spremljati potek.

Stop‐
nja

Opis

7.0 Sterilizacija, tri- in več funkcijski ročnik in korito za izpiranje ust
60 sekund

6.0 Sterilizacija instrumentov
Po 30 sekund

5.0 Sterilizacija kozarca za izpiranje ust
40 sekund

4.0 Čas izpostavljanja (zvočni signal, možen izklop)
30 minut
Izvede se Tubewashing s potekom Dekamat.

3.0 Izpiranje kozarca za izpiranje ust
40 sekund
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Stop‐
nja

Opis

2.0 Izpiranje instrumentov
po 30 sekund

1 Izpiranje več- in trifunkcijskega ročnika
30 sekund

0.1 Čakalni položaj za odlaganje instrumentov

Intenzivna sterilizacija je končana, če se na zaslonu pojavi „desinfection 0.1 ready“.

▶ Znova odložite vse instrumente in snemite držalno pripravo.

Prekinitev intenzivnega uničevanja klic v času izpostavljanja

Intenzivno sterilizacijo je mogoče v programskem koraku 4 prekiniti (čas izpostav‐
ljanja, v katerem se mikroorganizmi pobijejo zaradi povišane koncentracije Oxyge‐
nala), kar pomeni, da nikomur ni treba ostati ob napravi do izteka celotnega poteka
tega postopka (npr. ob zadnjem delovnem dnevu pred koncem tedna ali pred praz‐
nikom).

▶ Ko se intenzivna sterilizacija nahaja v programskem koraku 4, izključite napravo
(zasliši se 4 sekunde trajajoči zvočni signal).

Pri vklopu po poteku časa izpostavljanja 30 minut, se nemudoma izvedejo preostali
programski koraki.
Če se naprava pred potekom 30 minut ponovno vključi, najprej v celoti preteče čas
izpostavljanja, še preden se izvedejo preostali koraki programa za intenzivno ste‐
rilizacijo.

Prekinitev intenzivnega uničevanja klic

Ta funkcija je nujna tedaj, ko se je že zagnani postopek intenzivnega uničevanja
klic že začel in je uporaba enote za zdravljenje nujno potrebna), npr.: pri primerih v
sili, na klinikah, itd.).

Navodilo
Po prekinitvi intenzivne sterilizacije se koncentracija Oxygenala poveča. Zaradi te‐
ga je treba samodejni postopek izpiranja obvezno izpeljati (pribl. 6 minut).

▶ Hkrati pritisnite tipko za „Intenzivno uničevanje klic“ in tipko „Hydroclean“ in ju
držite pritisnjeni.

▶ Hkrati pritisnite nožni pedal na večfunkcijskem nožnem upravljalniku.

Intenzivno uničevanje klic se v celoti izključi.
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▶ Obvezno naj se samodejno izpere. Pri tem zaženite program za izpiranje.

Glejte tudi: Samodejno notranje čiščenje z Memodentom (program izpiranja), stran
21

Preskočite fazo učinkovanja.

Ta funkcija je nujna tedaj, ko se je že zagnani postopek intenzivnega uničevanja
klic že začel in je uporaba enote za zdravljenje nujno potrebna), npr.: pri primerih v
sili, na klinikah, itd.).

Intenzivna sterilizacija se nahaja v koraku 4:

▶ Hkrati pritisnite tipko „Intenzivno razkuževanje“ in tipko „Hydrocolloid“ ter ju drži‐
te pritisnjeni.

▶ Hkrati pritisnite nožni pedal na večfunkcijskem nožnem upravljalniku.

Intenzivna sterilizacija preklopi v korak 3.6.

Samodejni postopek izpiranja steče.

Glejte tudi: Samodejno notranje čiščenje (program izpiranja), stran 25

2.6.3   Sterilizacija instrumentov

PREVIDNO

Poškodbe izdelka zaradi sterilizacije
Poškodbe cevi za instrumente
▶ Cevi za instrumente ne sterilizirajte

Navodilo
Postopek sterilizacije instrumentov boste našli v ustreznih navodilih za uporabo.

2.6.4   Priprava tri- in večfunkcijskega ročnika

Navodilo
Upoštevajte navodilo za uporabo tri- in večfunkcijskega ročnika.

Navodilo
Dnevno preverjajte pretok snovi. Zamašene šobe za vodo lahko očistite samo s
priloženo iglo za čiščenje šob (Mat. št. 0.410.0921).
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Navodilo
• Ne perite ali sterilizirajte v sterilizatorju na vroč zrak ali v toplotnem razkuževal‐
niku.
• O-obroč po sterilizaciji malenkost namažite s silikonskim mazivom
(Mat. št. 1.000.6403). Po menjavi kanile je treba pred začetkom terapije izpihati
kanal za zrak. Tako se zagotovi, da med terapijo ne uhaja suh zrak.
• Kanile in ročnika ne polagajte v razkuževalno ali ultrazvočno kopel.

Čiščenje tri- in večfunkcijskega ročnika

Ročno čiščenje

Navodilo
Ob ročnem čiščenju morate hkrati tudi razkužiti.

Notranje čiščenje

▶ Kanilo in ročnik pustite na instrumentu in jih 60 sekund izpirajte z zrakom in vodo.

Zunanje čiščenje

Potrebna oprema:
▪ Pitna voda 30 °C ± 5 °C
▪ Ščetka, npr. srednje trda zobna ščetka

▶ Demontirajte oprijemalno pušo in kanilo.

▶ Oprijemalno pušo in kanilo očistite s ščetkanjem pod tekočo vodo (najmanj ka‐
kovost pitne vode).

▶ Nečistoče zaradi v praksi uporabljenih materialov (mase za odtise, jedke kemi‐
kalije) nemudoma odstranite.

▶ Nečistoče na konici kanile previdno obrišite z mehko vatirano palčko ali mehko
krpo in alkoholom.

▶ Nečistoče na izstopnih odprtinah za snov previdno odstranite s kratko iglo za
čiščenje šob.

PREVIDNO

Uporaba predolge igle za šobe
Poškodbe notranjih cevi kanile
▶ Pri čiščenju izstopnih odprtin za snov uporabite kratko iglo za čiščenje šob.

Strojno čiščenje

Ni uporabno.
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PREVIDNO

Neustrezno čiščenje/razkuževanje
Poškodbe naprave
▶ Ročnika in kanile ne perite ali sterilizirajte v sterilizatorju na vroč zrak ali v to‐

plotnem razkuževalniku.
▶ Kanile in ročnika ne polagajte v razkuževalno ali ultrazvočno kopel.

Razkuževanje tri- in večfunkcijskega ročnika

Uporaba alkoholnih razkužil.

Navodilo
KaVo ne more zagotavljati veljavnosti garancije za primere, če uporabljate sesta‐
vine, ki odstopajo od naših navedb.
Uporabljajte samo tiste preparate, ki so dopustni za uporabo na lakiranih in pla‐
stičnih površinah v zobozdravstvu.

Ročno razkuževanje

Glejte tudi: 2.2.2 Čiščenje in razkuževanje površin, stran 4

Notranje razkuževanje

Navodilo
Samo pri napravah z noto za uničevanje klic.

▶ Kanilo in ročnik pustite na napravi in jih 60 sekund izpirajte znotraj.

Strojno razkuževanje

Ni uporabno.

PREVIDNO

Neustrezno čiščenje/razkuževanje
Poškodbe naprave
▶ Ročnika in kanile ne perite ali sterilizirajte v sterilizatorju na vroč zrak ali v to‐

plotnem razkuževalniku.
▶ Kanile in ročnika ne polagajte v razkuževalno ali ultrazvočno kopel.

Sušenje tri- in večfunkcijskega ročnika

Ročno sušenje

▶ S stisnjenim zrakom spihajte zunanjost in izpihajte notranjost tako, da ni mogoče
videti nobenih vodnih kapljic.
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Strojno sušenje

Ni uporabno.

Nega tri- in večfunkcijskega ročnika

Predpogoj
Večfunkcijski ročnik je bil pripravljen.

▶ O-obroče ločilnega mesta oprijemalna puša/kanila negujte s KaVo silikonskim
mazivom (Mat. št. 1.000.6403) ali pršilom KaVo Rota Spray 2
(Mat. št. 0.411.7510). Pri tem za pomoč uporabljajte vatne palčke.

Sterilizacija tri- in večfunkcijskega ročnika

Navodilo
Oprijemalno pušo in kanilo je mogoče sterilizirati.

Predpogoj
● Kanilo izvlecite iz oprijemalne puše.
● Oprijemalno pušo izvlecite iz ventilskega dela.

Sterilizacija v parnem sterilizatorju po DIN EN 13060

Ta medicinski izdelek je temperaturno obstojen do maks. 135 °C.

KaVo priporoča npr.:
▪ STERIclave B 2200/2200P proizvajalca KaVo
▪ Citomat/K-serija proizvajalca Getinge

▶ Kanilo in oprijemalno pušo zavarite v embalažo za sterilizirane predmete.

▶ Sterilizacijo opravite s trikrat frakcioniranim vakuumom (sterilizator razreda B);
čas zadrževanja 4 minute; 134 °C; nadtlak 2,13 bar.

PREVIDNO

Pregrevanje.
Poškodbe oprijemalne puše.
▶ Dele po sterilizacijskem ciklu nemudoma vzemite iz sterilizatorja.

Shranjevanje

▶ Pripravljene izdelke skladiščite zaščitene pred prahom v suhem, temnem in
hladnem prostoru, v katerem ni klic.
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Navodilo
Rok trajnosti predmetov za sterilizacijo je treba upoštevati.

2.6.5   Priprava cevi za instrumente

Razkuževanje cevi za instrumente

Navodilo
Cevi za instrumente ne razkužujte s pršenjem.

▶ Cevi in sklopke površinsko razkužite z brisanjem.

2.6.6   Nega filtra povratnega zraka turbine

Čiščenje filtra povratnega zraka turbine

Navodilo
Posodo za prestrezanje tekočine morate tedensko preverjati.

▶ Če je v filtru tekočina, jo izpraznite in zamenjajte O-obroče Multiflex sklopk.

▶ Po potrebi zamenjajte filter povratnega zraka (Mat. št. 0.200.3098) in očistite
pritrdilno mesto za filter.

2.7   Priprava kompleta za fiziološko raztopino kuhinjske soli in kirur‐
škega motorja

Komplet za fiziološko raztopino kuhinjske soli in kirurški motor sta dodatna oprema.
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Navodilo
Silikonske cevi tega kompleta morate po vsakem pacientu sterilizirati v avtoklavu
pri temperaturi do 135 °C.

Navodilo
Kirurški motor s cevmi in odlagalno polico motorja po vsakem pacientu sterilizirajte
v avtoklavu pri temperaturi do 135 °C.

2.7.1   Čiščenje kompleta za fiziološko raztopino kuhinjske soli

Pri uporabi raztopin kuhinjske soli morate vse vodnike, po katerih ta raztopina teče,
sprati neposredno po vsakem pacientu.

▶ Sesalno cev izvlecite iz NaCl vrečke.
▶ Konico cevi črpalke vstavite v posodo z destilirano vodo (min. 150 ml).
▶ Aktivirajte črpalko in popolnoma prečrpajte destilirano vodo.

2.7.2   Sterilizacija kompleta za fiziološko raztopino soli in kirurškega
motorja

Navodilo
Naslednje dele lahko sterilizirate pri temperaturi do 135 °C:
- Silikonske cevi za vodenje kuhinjske soli in njihov priključni nastavek
- Kirurška cev (Mat. št. 1.001.2651)
- Kirurški motor (Mat. št. 1.001.3421)
- Odlagalna površina motorja (Mat. št. 0.726.2922)

Navodilo
Naslednjih delov ni mogoče sterilizirati:
- Cev za instrumente
- Cevne spojke za cev za kuhinjsko sol

Predpogoj
Cevi za fiziološko raztopino kuhinjske soli so izprane.

▶ Po delu s kirurškim motorjem navijte vse cevi in jih skupaj z motorjem postavite
na odlagalno mesto za motor.
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▶ Odlagalno površino motorja, ročnike, kolenčnike in evtl. tudi instrumente zava‐
rite v sterilno vrečko ali jih vstavite v kirurško kaseto ter jih sterilizirajte vsaj 4
minute pri temperaturi 135 °C.

Navodilo
Sterilizirane predmete pred ponovno uporabo ohladite na okoliško temperaturo in
jih pustite, da se posušijo.
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3   Menjava razkužila

3.1   Menjava posode za DEKASEPTOL gel

Predpogoj
Pri menjavi posode za DEKASEPTOL gel mora biti naprava vključena.

▶ Vključite napravo.
▶ Snemite pokrov na spodnjem delu naprave.

▶ Z nove posode za DEKASEPTOL gel odvijte pokrov.
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▶ Odvijte priključek posode za DEKASEPTOL gel, prazno posodo snemite iz
spodnjega dela naprave in priključek privijte na novo posodo za DEKASEPTOL
gel ter vstavite to posodo.
Oprema: Dekaseptol Beginner Set (Mat. št. 1.000.7204)

Na upravljalnem elementu naprave Memodent se na zaslonu pojavi besedilo „dek‐
sept. bottle“, če je posoda sneta.

Na elementu za asistenco utripata obe prikazni diodi tipke „Hydroclean“, če je po‐
soda sneta.

▶ Pokrov na spodnjem delu naprave znova namestite.

Navodilo
Popolnoma izpraznjeno embalažo lahko zavržete na mestih za zbiranje surovin.
Glejte tudi:Varnostni podatkovni list

3.2   Menjava posode za Oxygenal

V napravah za vodno uničevanje klic KaVo lahko uporabljate le sredstvo Qxygenal
6 (Mat. št. 0.489.3451).

▶ Snemite pokrov na spodnjem delu naprave.
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▶ Z nove posode za Oxygenal odvijte pokrov.

▶ Prazno posodo za Oxygenal zvrnite s spodnjega dela pokrova in jo z adapterja
izvlecite v smeri navzdol.

▶ Na adapter pritisnite novo posodo in to posodo obrnite v spodnji del naprave.

Na upravljalnem elementu naprave Memodent se na zaslonu pojavi besedilo „oxy‐
genal bottle“, če je posoda sneta.

Na elementu za asistenco utripata obe prikazni diodi tipke „Intenzivno uničevanje
klic“, če je posoda sneta.

▶ Pokrov na spodnjem delu naprave znova namestite.
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Navodilo
Popolnoma izpraznjeno embalažo lahko zavržete na mestih za zbiranje surovin.
Glejte tudi:Varnostni podatkovni list

Navodila za nego ESTETICA E80
3 Menjava razkužila | 3.2 Menjava posode za Oxygenal

38/38





 1.
00

6.
58

39
 · 

Fk
 · 

20
09

09
14

_0
7 

· s
l


	Kazalo
	Napotki za uporabnike
	Vodenje uporabnika
	Simboli
	Kratice
	Ciljna skupina


	Metode priprave v skladu s standardom DIN EN ISO 17664
	Navodila
	Priprava površine enote za zdravljenje
	Priprava
	Stol namestite v položaj za čiščenje in razkuževanje površine
	Izklopite napravo.

	Čiščenje in razkuževanje površin

	Priprava elementa za zdravnika
	Priprava ročaja in odlagalne blazinice (T miza)
	Čiščenje ročaja in odlagalne blazinice (T miza)
	Razkuževanje ročaja in odlagalne blazinice (T miza)
	Sterilizacija ročaja in odlagalne blazinice (T miza)

	Priprava ročaja (Cart)
	Čiščenje ročaja (Cart)
	Razkuževanje ročaja
	Sterilizacija ročaja

	Priprava nosilca instrumentov
	Čiščenje nosilca instrumentov
	Razkuževanje nosilca instrumentov
	Sterilizacija nosilca instrumentov


	Priprava elementa za asistenco
	Priprava nosilca instrumentov
	Priprava priprave Aquamat
	Čiščenje in razkuževanje priprave Aquamat

	Priprava odsesovalnega sistema (z Aquamatom)
	Čiščenje odsesovalnega sistema (z Aquamatom)
	Ročno notranje čiščenje
	Samodejno notranje čiščenje (Hydroclean) z Memodentom
	Samodejno notranje čiščenje (Hydroclean)

	Razkuževanje odsesovalnega sistema (z Aquamatom)
	Samodejno notranje razkuževanje (Tubewashing) z Memodentom
	Samodejno notranje razkuževanje (Tubewashing)

	Zunanje čiščenje in razkuževanje sesalnih cevi

	Priprava priključnega dela in sesalne cevi
	Čiščenje priključnega dela in sesalne cevi
	Ročno razkuževanje priključnega dela in sesalne cevi
	Samodejno razkuževanje priključnega dela in sesalne cevi
	Sterilizacija priključnega dela in sesalne cevi

	Priprava ločilnika amalgama

	Priprava pacientovega dela
	Priprava kozarca za izpiranje ust
	Čiščenje kozarca za izpiranje ust
	Razkuževanje kozarca za izpiranje ust
	Sterilizacija kozarca za izpiranje ust

	Priprava podlage za kozarec za izpiranje ust in polnilnika za ta kozarec
	Čiščenje podlage za kozarec za izpiranje ust in polnilnika za ta kozarec
	Razkuževanje podlage za kozarec za izpiranje ust in polnilnika za ta kozarec
	Sterilizacija podlage za kozarec za izpiranje ust in polnilnika za ta kozarec

	Priprava korita za izpiranje ust
	Čiščenje korita za izpiranje ust
	Razkuževanje korita za izpiranje ust


	Priprava instrumentov
	Čiščenje in razkuževanje površin
	Program izpiranja in intenzivno uničevanje klic pri notranjem čiščenju
	Priprava
	Namestitev instrumentov na nastavek za uničevanje klic
	COMFORTbase 404L namestite na nastavek za uničevanje klic

	Samodejno notranje čiščenje z Memodentom (program izpiranja)
	Intenzivno uničevanje klic z Memodentom
	Samodejno notranje čiščenje (program izpiranja)
	Intenzivna sterilizacija

	Sterilizacija instrumentov
	Priprava tri- in večfunkcijskega ročnika
	Čiščenje tri- in večfunkcijskega ročnika
	Ročno čiščenje
	Notranje čiščenje
	Zunanje čiščenje

	Strojno čiščenje

	Razkuževanje tri- in večfunkcijskega ročnika
	Ročno razkuževanje
	Notranje razkuževanje

	Strojno razkuževanje

	Sušenje tri- in večfunkcijskega ročnika
	Ročno sušenje
	Strojno sušenje

	Nega tri- in večfunkcijskega ročnika
	Sterilizacija tri- in večfunkcijskega ročnika
	Shranjevanje

	Priprava cevi za instrumente
	Razkuževanje cevi za instrumente

	Nega filtra povratnega zraka turbine
	Čiščenje filtra povratnega zraka turbine


	Priprava kompleta za fiziološko raztopino kuhinjske soli in kirurškega motorja
	Čiščenje kompleta za fiziološko raztopino kuhinjske soli
	Sterilizacija kompleta za fiziološko raztopino soli in kirurškega motorja


	Menjava razkužila
	Menjava posode za DEKASEPTOL gel
	Menjava posode za Oxygenal


